






QSG_MAL_RO_ed1.0_Oct2020 QSG_MAL_RO_ed1.0_Oct202016 17

>   GESTIONAREA DATELOR 
ÎNREGISTRATE (3/7)

>   GESTIONAREA DATELOR 
ÎNREGISTRATE (4/7)PAS 10 PAS 10

Poți schimba o injecție înregistrată drept «doză» într-o «amorsare»
și o «amorsare» într-o «doză»

Poți șterge o «amorsare» sau o «doză»
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>   GESTIONAREA DATELOR 
ÎNREGISTRATE (5/7)

>   GESTIONAREA DATELOR 
ÎNREGISTRATE (6/7)PAS 10 PAS 10

Poți adăuga la istoric o injecție ce nu a fost niciodată înregistrată.Poți schimba cantitatea unei «amorsare» sau a unei «doze» deja înregistrată
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>   GESTIONAREA DATELOR 
ÎNREGISTRATE (7/7) TRANSFER MALLYA CĂTRE UN NOU STILOU (1/2)PAS 10

Poți introduce o doză ce nu a fost capturată de dispozitiv: Dacă nu

a fost capturată o doză, vei vedea mesajul “Doză neînregistrată”.

Poți adăuga informațiile dozei după cum urmează:

Apasă                    pentru a modifica informațiile referitoare la doză

A - Apucă stiloul cu o mână și trage transmițător cu cealaltă mână

B - Demontează butonul Mallya trăgându-l de pe butonul de
injecție a stiloului.

C - Urmărește pașii anteriori 5
și 6 despre montare 
transmițător și a butonului 
Mallya pe noul tău stilou de 
insulină.

Baza și butonul Mallya sunt compatibile numai cu stilouri de
insulină de unică folosință, în funcție de modelul selectat
(Solostar - Kwikpen - Flexpen). Nu monta, asocia sau
folosi pe un alt tip de stilou de insulină.
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Îndepărtează Mallya de pe stilou
Re-calibrează (vezi pasul 4) Dacă
problema persistă:
Resetează sistemul (vezi pasul 7) Dacă
problema persistă, contactează serviciul
Mallya

Roșu (fix)

Verde (intermitent)
Intermitențe lente

Portocaliu
Intermitențe

Portocaliu
Intermitențe

Portocaliu (fix)

Mallya se încarcă (vezi pasul 3).

Mallya e atașat corespunzător stiloului și
asociat smartphoneului tău. Este gata de
utilizare (vezi pasul 8).

Calibrare în curs (vezi pasul 4).

Bateria este slabă: conectează și încarcă 
transmițător Mallya (vezi pasul3).

Eroare a poziției:
Asigură-te că butonul dozei este rotit
înapoi la doza “0“,
sau Eroare de Asemblare:
Verifică dacă Mallya e poziționat correct pe 
stilou (vezi pașii 5 și 6).

Alternat
Portocaliu și Verde
Intermitent rapid

Asociază Mallya smartphoneului tău
(vezi pasul 6).

DESCRIEREA LUMINILOR CU LEDTRANSFER MALLYA CĂTRE UN NOU STILOU (2/2)

Când Mallya este transferat pe un nou stilou, aplicația detectează
automat un eveniment de montare.

Confirmă modelul stiloului asamblat în prezent prin Mallya (Vezi pasul 8):

Notă:

Consultă Instrucțiunile de Utilizare pentru mai multe informații în
cazul în care ai schimbatmodelul stiloului între timp.
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www.biocorp.fr
my-mallya.com

Consultă Instrucțiunile de Utilizare complete pentru a găsi
informații despre orice subiect ce nu se găsește în

acest Ghid de Pornire Rapidă.

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ
Declarația UE de conformitate simplificată prevăzută la articolul 10 

alineatul (9) include:
Prin prezenta, BIOCORP PRODUCTION declară că tipul de echipamente 

radio Mallya este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la 

următoarea adresă internet: my-mallya.com


